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Test antigenico Covid-19 e 
Influenza CLUNGENE

 Italiano 

Solo per uso professionale.
Solo per diagnostica in vitro
[FINALITÀ] 
Il test antigenico Covid-19 e Influenza CLUNGENE è un saggio immunologico 
sidestream per la rilevazione qualitativa degli antigeni nucleoproteici virali della 
SARS-CoV-2, dell'Influenza A e dell'Influenza B in tamponi nasofagei per individui 
in cui un operatore sanitario sospetta un’infezione da COVID-19. I sintomi 
dell'infezione virale respiratoria dovuta alla SARS-CoV-2 e all'influenza 
possono essere simili. 
Il test rapido su cassetta è destinata al rilevamento e alla differenziazione degli 
antigeni nucleoproteici virali della SARS-CoV-2, dell'Influenza A e dell'Influenza B. 
Gli antigeni sono generalmente rilevabili nei campioni nasofaringei durante la fase 
acuta dell'infezione. I risultati positivi indicano la presenza di antigeni virali, ma la 
correlazione clinica con l'anamnesi del paziente e altre informazioni diagnostiche è 
necessaria per determinare lo stato dell'infezione. Risultati positivi non escludono 
l'infezione batterica o la coinfezione con altri virus. Risultati negativi non escludono 
l'infezione da SARS-CoV-2, influenza A o influenza B e non devono essere 
utilizzati come unica base per le decisioni di trattamento o di gestione del 
paziente, comprese le decisioni di controllo dell'infezione. I risultati negativi 
devono essere combinati con le osservazioni cliniche, l'anamnesi del paziente e le 
informazioni epidemiologiche e confermati con un test molecolare se necessario 
per la gestione del paziente. 
Il test antigenico Covid-19 e Influenza CLUNGENE è destinato all'uso da parte di 
personale di laboratorio clinico qualificato, specificamente istruito nella diagnostica 
in vitro.
[SINTESI]
I nuovi coronavirus (SARS-CoV-2) appartengono al genere β. COVID-19 è una 
malattia infettiva respiratoria acuta che colpisce gli esseri umani. Attualmente, i 
pazienti infettati da nuovi coronavirus sono la principale fonte di infezione; anche 
gli individui asintomatici possono essere una fonte di infezione. Sulla base delle 
attuali indagini epidemiologiche, il periodo di incubazione è da 1 a 14 giorni, di 
solito da 3 a 7 giorni. Le manifestazioni principali sono febbre, stanchezza e tosse 
secca. In alcuni casi si notano congestione nasale, naso che cola, mal di gola, 
mialgia e diarrea.
L'influenza è una malattia respiratoria contagiosa causata da virus influenzali. Può 
causare sintomi da lievi a gravi. Le gravi conseguenze di un'infezione influenzale 
possono portare al ricovero ospedaliero o alla morte. Alcune persone, come gli 
anziani, i bambini piccoli e le persone con determinate condizioni di salute, sono 
ad alto rischio di gravi complicazioni influenzali. Ci sono due tipi principali di virus 
influenzali: il tipo A e il tipo B. I virus A e B dell'influenza, che si diffondono 
regolarmente nell'uomo (virus dell'influenza umana), sono responsabili ogni anno 
di epidemie influenzali stagionali.
[PRINCIPIO] 
Il COVID-19 Antigen Rapid Test è un immunodosaggio a flusso laterale basato sul 
principio della tecnica del doppio anticorpo a sandwich. Come rivelatore viene 
utilizzato un anticorpo monoclonale SARS-CoV-2 nucleocapside proteico 
anticorpo coniugato a microparticelle colorate e spruzzato sulla piastra di 
coniugazione. Durante il test, l'antigene SARS-CoV-2 nel campione interagisce 
con l'anticorpo SARS-CoV-2 coniugato a microparticelle colorate, formando un 
complesso antigene-anticorpo marcato con l'antigene. Questo complesso migra 
sulla membrana per azione capillare sulla linea di prova dove viene catturato dagli 
anticorpi monoclonali della proteina nucleocapside pre-rivestita SARS-CoV-2. Una 
linea di prova colorata (T) sarebbe visibile nella finestra dei risultati se gli antigeni 
SARS-CoV-2 sono presenti nel campione. L'assenza della linea T indica un 
risultato negativo. La linea di controllo (C) è per il controllo procedurale e 
dovrebbe sempre apparire quando la procedura di prova viene eseguita 
correttamente.
Il test antigenico Covid-19 e Influenza CLUNGENE è un test immunologico di 
flusso laterale basato sul principio della tecnica del sandwich a doppio anticorpo. 
Gli anticorpi monoclonali coniugati con microparticelle di colore contro l'influenza A 

e l'influenza B coniugati con microparticelle colorate vengono utilizzati come 
rivelatori e spruzzati sulla piastra di coniugazione. Durante il test, l'antigene e i 
complessi di anticorpi marcati si formano e migrano verso la membrana 
attraverso l'azione capillare. Se il campione contiene l'antigene A dell'influenza, il 
complesso viene catturato dall'anticorpo monoclonale A dell'influenza pre-rivestito 
per formare una linea colorata visibile nella regione A nella finestra dei risultati.Se 
il campione contiene l'antigene B dell'influenza, il complesso viene catturato 
dall'anticorpo monoclonale B dell'influenza pre-rivestito per formare una linea 
colorata visibile nella regione B nella finestra dei risultati. La linea di controllo (C) 
è per il controllo procedurale e dovrebbe sempre apparire quando la procedura di 
prova viene eseguita correttamente.
[AVVERTENZE E PRECAUZIONI] 
 Utilizzare solo per diagnostica in vitro.
 Si prega di non utilizzare il prodotto come unica base per diagnosticare o 

escludere l'infezione da SARS-CoV-2, Influenza A o Influenza B, o per fornire 
informazioni sullo stato di infezione da COVID-19 o Influenza.

 Non utilizzare dopo la data di scadenza
 Si prega di leggere tutte le informazioni contenute in questo opuscolo prima di 

eseguire il test. 






La cassetta di prova deve rimanere nella busta sigillata fino all'uso.
Tutti i campioni devono essere considerati potenzialmente pericolosi e 
maneggiati come se fossero un agente infettivo..
La cassetta di prova utilizzata deve essere smaltita in conformità con le 
normative federali, statali e locali.

[COMPOSIZIONE] 
Materiale compreso
 25 cassette di prova: una cassetta di prova contiene la striscia di prova 

dell'antigene COVID 19 e la striscia di prova dell'influenza A+B montata in 
un dispositivo di plastica.

 25 reagenti di estrazione: Fiala con 0,4 mL di reagente di estrazione
 25 tamponi sterilizzati: tampone monouso per la raccolta dei campioni
 25 tubi di estrazione
 25 punte per pipette
 1 piano di lavoro
 1 manuale 
Materiale necessario ma non compreso
  Timer
[CONSERVAZIONE] 
 Conservare in busta sigillata e conservare a 4-30℃ o 40-86℉. Il kit può essere 

utilizzato entro la data di scadenza stampata sull'etichetta.
 Dopo aver aperto la busta, il test deve essere utilizzato entro un'ora. Il contatto 

prolungato con l'ambiente caldo e umido causerà il deterioramento del 
prodotto.

 Il numero di lotto e la data di scadenza sono stampati sull'etichetta.

[PROCEDURA] 
I campioni raccolti durante l'insorgenza dei sintomi contengono valori virali 
più alti; i campioni raccolti dopo cinque giorni di sintomi hanno maggiori 
probabilità di produrre risultati negativi rispetto a un saggio RT-PCR. Una 
raccolta inadeguata dei campioni, una manipolazione impropria dei 
campioni e/o un trasporto improprio d del personale nella raccolta dei 
campioni può portare ad un risultato falso negativo; pertanto, una buona 
formazione di personale qualificato nella raccolta dei campioni è 
fortemente raccomandato per poter ricevere risultati più accurati.
Prelievo del campione
Utilizzare i tamponi presenti nella confezione. 

1. Aprire la confezione del tampone. 

2. Inclinare la testa del paziente di circa 70° indietro

3.  Inserire il tampone parallelamente al palato (non verso 
l'alto) attraverso la narice fino a quando non si incontra 
resistenza o la distanza è uguale a quella tra l'orecchio e 
la narice del paziente, indicando il contatto con il 
rinofaringe. (Il tampone deve raggiungere una profondità 
pari alla distanza tra le narici e l'apertura esterna 
dell'orecchio). Strofinare e ruotare delicatamente il 
tampone. Lasciare il tampone in posizione per qualche 
secondo per poter assorbire bene le secrezioni.

4. Rimuovere il tampone lentamente mentre lo si ruota.
I campioni possono essere prelevati da entrambi i lati 
con lo stesso tampone. Tuttavia, non è necessario 
raccogliere campioni da entrambi i lati se il mini puntale 
è saturo di liquido della prima raccolta. Se un setto 
deviato o un blocco provoca difficoltà nel raccogliere il 
campione da una narice, usare lo stesso tampone per 
raccogliere il campione dall'altra narice. 

Trasporto e conservazione del campione  
Si prega di non rimettere il tampone nasofaringeo nella confezione originale del 
tampone. I campioni appena raccolti devono essere trattati il più presto possibile, 
ma non oltre un'ora dopo la raccolta. I campioni raccolti possono essere 
conservati a 2-8℃ per non più di 24 ore; conservare a -70℃ per un lungo 
periodo di tempo, ma evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
[ESECUZIONE DEL TEST] 
Prima di eseguire il test, attendere che le cassette raggiungano una temperatura 
di 15-30℃ oppure 59-86℉.
1. Posizionare un tubo di estrazione sulla postazione di lavoro.
2. Svitare il tappo di un reagente. Versare tutto il reagente di estrazione in un 

tubo di estrazione.
3. Per informazioni sul prelievo del campione, vd.sezione "Procedura".
4. Inserire il tampone con il campione prelevato nella provetta di estrazione 

contenente il reagente. Ruotare il tampone almeno cinque volte mentre si 
preme la testa del tampone contro il fondo e il lato del tubo di estrazione. 
Lasciare il tampone nel tubo di estrazione per un minuto.

5. Rimuovere il tampone premerlo contro i lati del tubo per estrarre il liquido dal 
tampone. La soluzione estratta viene utilizzata come campione di prova.

6. Coprire bene il tubo di estrazione con un puntale contagocce.

7. Rimuovere la cassetta di prova dalla busta sigillata.
8. Tenere la provetta di raccolta del campione in posizione verticale e lasciar 

cadere 3 gocce (circa 100μL) in ogni pozzetto del campione (S) della cassetta 
di prova, e quindi avviare il timer. Vedere l'illustrazione qui sotto. 

9. Attendere che appaiano le linee colorate. Si prega di interpretare il risultato

3 gocce (circa 100μL)

https://www.praxisdienst.it/it/Laboratorio/Test/Test+antigenici+rapidi+Coronavirus/Test+antigenico+Covid+19+e+Influenza+CLUNGENE.html
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dopo 15 minuti. Non leggere il risultato dopo 20 minuti.

[INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI] 
Per Antigene COVID-19 

Positivo
Compaiono due righe. Una linea colorata appare 
nella regione di controllo (C), e un'altra linea 
colorata appare nella regione di prova (T), 
indipendentemente dall'intensità della linea di prova.

Negativo Una linea colorata appare nella regione di controllo 
(C), e nessuna linea appare nella regione di prova (T). 

Non
valido

La linea di controllo non appare. Un volume di 
campione insufficiente o tecniche di procedura non 
corrette sono le ragioni più probabili per questo 
risultato. Si prega di controllare la procedura e di 
ripetere il test con una nuova cassetta di prova. Se il 
problema persiste, interrompere immediatamente 
l'uso del lotto e contattare il distributore locale.

Per Influenza A+B  

a 
Positivo a
Infl. A

Una linea colorata appare nella regione di controllo 
(C), e un'altra linea colorata appare nella regione di 
prova A, indipendentemente dall'intensità della linea 
di prova.

Una linea colorata appare nella regione di controllo 
(C), e un'altra linea colorata appare nella regione di 
prova B, indipendentemente dall'intensità della linea 
di prova.

Una linea colorata appare nella regione di controllo 
(C), ed entrambe le linee A e B appaiono nella 
regione di prova, indipendentemente dall'intensità 
della linea di prova.

Negativo Una linea colorata appare nella regione di controllo 
(C), e nessuna linea appare nella regione di prova. 

Non valido

La linea di controllo non appare. Un volume di 
campione insufficiente o tecniche di procedura non 
corrette sono le ragioni più probabili per questo 
risultato. Si prega di controllare la procedura e di 
ripetere il test con una nuova cassetta di prova. Se il 
problema persiste, interrompere immediatamente 
l'uso del lotto e contattare il distributore locale.

[CONTROLLO DI QUALITÀ] 
Nella striscia reattiva è incluso un controllo procedurale. Una linea colorata che 
appare nella regione di controllo (C) è considerata un controllo procedurale 
interno. Conferma un volume di campione sufficiente, un adeguato assorbimento 
della membrana e una corretta tecnica procedurale. Il test non comprente 
soluzioni di controllo, ma si raccomanda di testare i controlli positivi e negativi per 
confermare la procedura del test e verificarene le corrette prestazioni.

[LIMITAZIONI] 

 Il test si limita a fornire una rilevazione qualitativa. L'intensità della linea di 
prova non è necessariamente correlata alla concentrazione di antigeni nei 
campioni.

 I risultati negativi sono presuntivi. I risultati negativi dei test non escludono 
l'infezione e non devono essere utilizzati come unica base per il trattamento o 
per altre decisioni di gestione del paziente, comprese le decisioni di controllo 
dell'infezione, in particolare in presenza di segni e sintomi clinici coerenti con 
COVID-19 o in persone che sono state esposte al virus. Si raccomanda di 
confermare questi risultati con un metodo di analisi molecolare se necessario 
per la gestione del paziente.

 Il medico deve interpretare i risultati in relazione all'anamnesi del paziente, ai 
risultati fisici e ad altre procedure diagnostiche.

 Un risultato negativo può verificarsi se la quantità di antigene presente nel 
campione è inferiore alla soglia di rilevazione del test o se il virus ha subito una 
o più mutazioni amminoacidiche minori nella regione epitopica bersaglio che 
viene riconosciuta dagli anticorpi monoclonali utilizzati nel test. 

[CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE] 
Prestazioni cliniche 

Le prestazioni cliniche del test rapido dell'antigene combo di COVID-19/Influenza 
A+B sono state determinate in studi in singolo cieco su 608 tamponi nasofaringei 
raccolti da singoli pazienti sintomatici (entro 7 giorni dall'esordio) con sospetto 
COVID-19. Il test molecolare commercializzato (RT-PCR) per il rilevamento della 
SARS-CoV-2, dell'influenza A e dell'influenza B è stato utilizzato come metodo di 
riferimento. 
Riepilogo delle prestazioni della cassetta di test rapido combinato antigene 
COVID-19/Influenza A+B rispetto alla RT-PCR:  
Per test antigenici COVID-19 
La soglia del ciclo RT-PCR (Ct) è il valore del segnale rilevante. Valori Ct più 
bassi indicano una maggiore carica virale. 
La sensibilità è stata calcolata per i diversi intervalli di valori Ct (valore Ct ≤33 e 
valore Ct ≤37). 

Antigene Covid-19 RT-PCR (Ct≤33) Totale 
Positivo Negativo 

CLUNGENE® Positivo 128 1 129 
Negativo 3 451 454 

Totale 131 452 583 
PPA (Ct≤33): 97,7% (128/131), (95%CI: 93,5%～99,2%) 
NPA: 99,8% (451/452), (95%CI: 98,8%～100%) 

Antigene Covid-19 RT-PCR (Ct≤37) Totale 
Positivo Negativo 

CLUNGENE® Positivo 144 1 145 
Negativo 12 451 463 

Totale 156 452 608 
PPA (Ct≤37): 92,3% (144/156), (95%CI: 87,0%～95,6%) 
NPA: 99,8% (451/452), (95%CI: 98,8%～100%) 

PPA - Corrispondenza percentuale positiva (Sensibilità)  
NPA - Corrispondenza percentuale negativa (Specificità) 
Für Influenza A+B Schnelltest

Virus Sensibilità (PPA) Specificità (NPA) 

Influenza A 89,0% (65/73),  
95%CI: 79,8%~94,3% 

99,8% (534/535), 
95%CI: 99,0%~100% 

Influenza B 84,7% (50/59), 
95%CI: 73,5%~91,8% 

99.6% (547/549), 
95%CI: 98,7%~99,9% 

Limite di rilevamento (sensibilità analitica) 
Nello studio sono stati utilizzati virus in coltura che sono stati inattivati dal calore 
e iniettati in campioni di tampone rinofaringeo. Il limite di rilevamento (LoD) è 
stato confermato come segue: 

Origine virus Limite di rilevamento (LoD) 
SARS-CoV-2* 5,7 ×102 TCID50/mL 
Influenza A (H1N1) 1,0×103 TCID50/mL 
Influenza A (H3N2) 1,0×104 TCID50/mL 
Influenza A (H1N1pdm09) 6,5×103 TCID50/mL 
Influenza B (Yamagata) 3,7×104 TCID50/mL 
Influenza B (Victoria) 1,0×103 TCID50/mL 

* Isolare Hong Kong/VM20001061/2020, NR-52282

Reattività incrociata (specificità analitica) 
La reattività crociata è stata valutata testando 26 microrganismi commensali e 
patogeni che possono essere presenti nella cavità nasale. Nessuna reattività 
incrociata è stata osservata con la proteina ricombinante MERS-CoV NP quando 
testata ad una concentrazione di 50 μg/ml.
Non è stata osservata alcuna reattività crociata per i seguenti virus quando sono 
stati testati alla concentrazione 1,0×106 PFU/mL: Adenovirus (tipi 1, 2, 3, 5, 7, 
55), Metapneumovirus umano, Virus della parafluenza (tipi 1, 2, 3, 4), Virus 
respiratorio sinciziale, Enterovirus, Rinovirus, Coronavirus umano 229E, 
Coronavirus umano OC43, Coronavirus umano NL63, Coronavirus umano HKU1. 
Non è stata rilevata alcuna reattività crociata per i seguenti batteri quando sono 
stati testati alla concentrazione di 1,0×107 CFU/mL: Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, 
Streptococcus pyogenes (Gruppo A), Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus. 

Interferenza
I seguenti potenziali interferenti sono stati valutati con la COVID-19/ Influenza A
+B Antigen Combo Rapid Test Cassette alle concentrazioni elencate di seguito e 
non sono risultati interferire con le prestazioni del test. 

Sostanza Concentrazione Sostanza Concentrazione 
Mucin 2% Vollblut 4% 

Benzocain 5 mg/mL Menthol 10 mg/mL 
Das salzhaltige Nasenspray 15% Phenylephrin 15% 

Oxymetazolin 15% Histamin-Dihydrochlorid 10 mg/mL 
Tobramycin 5 μg/mL Mupirocin 10 mg/mL 

Oseltamivirphosphat 10 mg/mL Zanamivir 5 mg/mL 
Arbidol 5 mg/mL Ribavirin 5 mg/mL 

Fluticasonpropionat 5% Dexamethason 5 mg/mL 
Triamcinolon 10 mg/mL 

Effetto Hook
Quando testato questo test rapido, non è stato osservato alcun effetto Hook ad 
una dose massima fino a 1,0 × 105,67 TCID50/mL di SARS-CoV-2 inattivata, 
1,0×105 TCID50/mL di influenza A inattivata (H1N1), Sono stati osservati 
1,0×106 TCID50/mL di influenza A inattivata (H3N2), 7,5 ×105 TCID50/mL di 
influenza B inattivata (Yamagata) e 1,0×105 TCID50/mL di influenza B inattivata 
(Victoria). 

Legenda
Non riutilizzare

Conservare da 4-30℃

Per diagnostica in vitro

Osservare le istruzioni
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