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Cartucce di resina 
a scambio ionico
Ion exchange resin 
cartridges
Cartouches de résine 
à échange d’ions
Cartuchos de resina 
de intercambio iónico
Harzpatronen mit 
Ionenaustauscher

https://www.praxisdienst.it/it/Strumenti/Sterilizzazione/Autoclavi/Cartucce+di+ricambio+per+filtro+acqua+EURONDA.html


Grazie per aver acquistato ricambi originali Euronda. 
Avvertenze
• La sostituzione delle cartucce di resina a scambio ionico è da effettuarsi quando si accende

la spia rossa dell’Aquafilter; 
• Una volta installate le nuove cartucce non rimuoverle fino al loro esaurimento fatta eccezione per il punto 

successivo;
• Prima di un lungo periodo di non utilizzo dell’Aquafilter, svuotare il sistema per evitare la proliferazione di 

batteri e biofilm;
• Per non compromettere le performance del dispositivo è fondamentale sostituire entrambe le cartucce;
• Si raccomanda di sostituire la guarnizione O-Ring dei vasi (indicazioni per la scelta della guarnizione in Fig. 1);
• La qualità dell’acqua in ingresso influenza la durata delle resine. Maggiori sono i valori di durezza dell’acqua 

e di conducibilità elettrica, minori saranno i litri prodotti dalle cartucce di resina prima che il valore di 15 
microsiemens per cm blocchi il funzionamento dell’apparecchio. A titolo di esempio, in caso di conducibilità 
elettrica pari a 300 µS/cm in ingresso, la quantità   di litri prodotta sarà di circa 150 litri. Per valori prossimi o 
superiori a 600 µS/cm, i litri prodotti potrebbero essere ridotti al 30%. Si consiglia in tal caso di utilizzare il 
sistema ad osmosi inversa Aquaosmo.

Indicazioni per la conservazione
• Conservare a temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C;
• Rimuovere dall’imballo originale solo al momento dell’installazione;
• Evitare l’esposizione a fonti di luce e calore;
• Non aprire e non manomettere le cartucce.

Attenzione: smaltire le resine esauste come rifiuti pericolosi in centri adibiti allo smaltimento e sempre in 
ottemperanza alle leggi in vigore nel Paese di utilizzo.

Istruzioni per l’installazione
• Prima di procedere alla sostituzione delle resine, se possibile, scaricare la pressione dei vasi;
• Svitare i vasi che contengono le cartucce utilizzando la chiave fornita in dotazione con Aquafilter (Fig. 2.1);
• Inserire l’anello distanziatore sulla cartuccia facendo attenzione al corretto posizionamento, quindi inserire nel 

vaso la cartuccia con la guarnizione rivolta verso l’alto (Fig. 2.2);
• Riavvitare il vaso su Aquafilter (Fig. 2.3);
• Ripetere la stessa operazione per la seconda cartuccia.

Fig. 1: Ricambi O-Ring 

Fig. 2: Istruzioni per l’installazione
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